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Приложение 


СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (РУВ-1) 
о об м MM 


Сборочные единицы, комплексы, 


комплекты 
Наименование Обозначение Масса в | Масса в Номер Прим. 
l WIT., r Han., T акта 
Обозначение Кол. |Кол. в 
ИЗД 
СЕРЕБРО 
1. Микропереключатель | IIM22(MII5) rK6.618.023 1 
3. Пластина контактная | КР54.061.00 тКб. 620.004 2 2 0,115 0,30 
4. Пластина контактная | KP102.016.00 TK6. 620.004 2 2 0,15 9,30 
1,67 


Н T T O ZE атар ата Z ZE OZN P ZA 


= 一 一- 
一 一 一 


| 0,049 0,049 
2. Реле ПЭ-20 rK6.618.023 1 l 1,0281 1,0231 
} 


(o Z V ZE Z O Z O TAA A 


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 


Решетка универсальная вибрационная РУВ предназначена для 
установки кассет с рентгеновской пленкой, камеры реле экспозиции 
и направленного рентгеновского растра. 

Решетками РУВ комплектуются следующие рабочие места рентге- 
новских аппаратов РУМ-20 и «Рентген-30»: 

РУВ-1 — стол снимков (РУМ-20); 

РУВ-1А — стол-штатив поворотный («Рентген-30»); 

РУВ-2 — стол-штатив поворотный (РУМ-20); 

РУВ-3 — стойка для вертикальных снимков (РУМ-20, «Рент- 
ген-30»). 

Решетка эксплуатируется в рентгеновских кабинетах клиники 
больниц при температуре воздуха от 10 до 35°С и относительной 
влажности не более 80% при температуре 25°С и при более низких 
температурах без конденсации влаги. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Начальная амплитуда колебаний растра, мм не 


менее 15 
Время колебаний, с, не менее 10 
Номинальное напряжение, В 220 
Частота тока, Гц | 50 
Потребляемая мощность, ВА, не более 15 
Расстояние от верхней плоскости корпуса решетки 
до кассетодержателя, мм 622 
Габаритные размеры, мм 
PYB-1, РУВ-1А 622 X 556Х 74 
РУВ-2 700x 632x 150 
PYB-3 622x000X 74 
Масса, кг, He более 15 
Вероятность безотказной работы за 2000 циклов 
работы, не менее 0,85 
Средний срок службы, лет, не менее 8 


Решетка позволяет устанавливать: 

1) растр размером 440х460 MM и толщиной до 5,5 мм; 

2) кассеты стандартных размеров: 13х18; 18x24; 24х30; 35,6 х 
х35,6; 15х40; 30х40 см в двух взаимно перпендикулярных поло- 
жениях; 

3) специальный кассетодержатель с кассетами для одномомент- 
ной томографии; 

4) камеру реле экспозиции размером 500х400 12 мм. 

Кассетодержатель может устанавливаться с двух противополож- 
ных сторон. 

Решетка работает в горизонтальном, вертикальном и промежу- 
точном положениях. 
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Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изде- 
лия в эксплуатацию, HO не позднее 6-ти месяцев со дня получе- 
ния изделия потребителем. 
Гарантийный ремонт изделий медицинской техники осуще- 
ствляется ремонтными предприятиями системы «Медтехника», 
обслуживающими учреждения здравоохранения в данной облас- 
ти, крае, республике (включая учреждения других ведомств), 
за счет завода-изготовителя. 
Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя 
в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта 
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Экспозиции | 


рис. 1. Решетка РУВ-1, РУВ-1А (РУВ-2, PYB-3). 


1 — корпус; 2 — пружина пластинчатая; 3 — рамка растра; 4 — растр; 5 — плата; 6 一 соленоид; 
7 一 реле; 8 — микропереключатель; 9 — толкатель; 10 一 пружина; 11 — кабель; 12 — сердеч- 
ник; 13 — защелка; 14 — направляющая; 15 — кассетодержатель; 16 — ручка; 17 — прижим; 
18 — механизм самоцентрирования; 19 — клавиша; 20 — ручка эксцентрика; 21 — направляю- 
щая; 22 — упор; 23 — планка; 24 — крышка; 25 — скоба; 96 — винт; 27 — скоба; 28 — винт 
заземления. 

тии защелки растр освобождается и легко извлекается вверх. При 
опускании защелки последняя фиксирует растр В рамке. Смену раст- 
ра в IIOBODOTHOM столе-штативе нужно производить после выведения 
решетки из-под деки рентгеновского аппарата. 

Установленный растр должен быть расположен В рамке таким об- 
разом, чтобы поперечная длинная полоса на нем была расположена 


так, как показано на рис. 1, а сторона растра с обозначением «Сто- 


рона к трубке» или значком —6 была направлена к рентгеновской 
трубке. 

В нижней части корпуса 1 размещены направляющие 14 для уста- 
новки кассетодержателя 15 (рис. 1, 2, 3). Последний представляет 
собой отбортованный лист металла с пазами, в которых скользят 
направляющие прижимов 17 (рис. 1), связанные между собой меха- 
низмом самоцентрирования кассет 18 (рис. 1, 2, 3). 

Для центрирования кассет в поперечном направлении один из 
прижимов 17 имеет подружиненные клавиши 19, расположенные сим- 
метрично оси паза кассетодержателя на расстояниях, равных разме- 
ру стандартных кассет. Чтобы зафиксировать кассету, нужно руч- 


2 一 347 5 


EE В 


61 


21045 cd 
-ониитне4ел әинәһәг я тноиз ичннәгәяғиойп BE Алтегио ен етэьо 
кинәгак9ләап вип иэинеячоноо  LEMKÁVO и KIULHBOLOJEH-ENOHERE 
э4ив я «вяинхэг!эу» иэилвидипэе4и KIJHLHOWOd колэвинояя 


LI W 
BHaIUSUBLUd-KHUHOUXKOdKRA 
BALOTOBOAAd чоипто] | 
LI W 
BULEHduadu OJOHLHOWOd 
LALITOJOMÁd SoHIHIOTI 
-= i уи 


7———————— мәиікийптәйи OHHRAHKÁNODOO OOHUHLHRJEJ ен рівний 


(&eHIBSHHBIdO HOMOIÁJdOL KOLOKHICOLEE) 


-= H9LodooHdTI 
过 全 SN ав || = - KHHOIAOLOJEH вт] 
08 P6IIIPYAL 7 alsroW 


/ Яка венноипедоия KEHALUEOdOBUHA вятэшэа 
BAOdO олониитне ел эинэвэт A тноиэ4 ен 
HOICVL HGHHAHLHVdVI 
15“SONBSEX XIAHOEdY L-du ‘ЦО ‘вәиу ‘669295 


<VdALVdVHHVIUAW> 
dMHJHMNUdA4390O AOHHAALIHO48EHOdIl A4OMO4AHYX 


B83dIO BHHHIF 


9 


-Lomad Я ‘(© z 'I oud) || чиэовя HUMOHI IOIBNH ихіәтәа Азтедение Аи 
-OMO4OHOJLHOd M кинәһошигоп ви ‘Фү OHMOIBFAROULH колоемино он 
-gro1udearodu — Á€HHO ‘ес вянеии колэвмино OHaWoiudeam3du олэв кг 
— HIB80 :HNEQOJONO ENAST вотипоя5иодн и излеше4 изипя^атоноя 
BOLOIBAHROND900 HALOMOd ғи әинәһәгағи и эдэмея M HALOOJ/ ‘ср им 
-B908XD IJHOdOLO HOHHOdLÁHA олэ ә HMLOMOd вэАп4оя qIrorg возинэдя 
IqdoNBA чиэовУ ‘ес вянеии KRHNOTO 一 HIeso и ZG IadonA итәйәпә KOLOR 
-эми ч4эмех HOLE иипвохиф ви ‘иипизопояе әпәй ч4эмея HSOHBEIOA 
KIT 15 эишавияеанен чнэжогонова | вэАп4доя иловь иэниэ4д G 
'91900BA я IMLEWNTON 911909 IMHRIOT чиижийн 
WOLE ии ‘«ома4яе$с» әинәжогоп я илоэяэдэп оминохооэн APAd WOL 
-BC ‘яолижиЧи ғи WOHTO EH мешияегя WIIHHOHAWÁdUHOU он алэээея 
әинваойийінәп HIogsHodIH оннәимәйяонто ‘этэээвя я OIŃHLONNA HLD9A 
-HON чиижиЧи ‘«ома4ятО» әинәжогоп A ALHARIDON ехидтнепояе OZ Ая 


"EHHRAOdHdLHOTIOWLI WEHHEXOW — 9] ‘чиэтеж4этотэзэея — G] ‹‘акэовя — | ‘ниәипнойм 
BOHHTMIOIBAIMWRIMI — ,  :LHHIBWOdLAOIE —9 :eIelI 一 9 ‘имехикоф о ачниэминодя —у © G Ч 


:5-Я^а вмэшед "Z әна . Я 


| 
_| 


ДЫША 


om 3 
po В > Е 
| 
| 
К 01 
Pr 7 RN 
A) v Т е 
63 С 
1 
44 


| 
‹ 
/ 
/ 
/ 
ааа н; 


7 


CY 


Рис. З. Решетка PYB-3: 
| — защелка; 2 — планка; 5 — плата; 11 — кабель; 15 — кассетодержатель; 18 — механизм Ca- 
моцентрирования. 


ках РУВ-1А u РУВ-2 этот кабель непосредственно подключается к 
рентгенаппарату. 

Решетки РУВ-1 и РУВ-3 подключаются K рентгенаппарату с по- 
мощью гибкого 11 (рис. 1, 3) и негибкого кабеля, входящего в KOMII- 
лект поставки этих решеток. 

В комплект решетки PYB-| входит контактная группа, устанав- 
ливаемая на рентгенаппарате. 

Решетка заземляется через кабель. С этой целью на плате 5 пре- 
дусмотрен винт заземления 28 (рис. 1). 

Для транспортирования решеток рамка 3 с растром 4 (рис. 1) 
крепится винтами 26 со скобами 97. 

Решетка РУВ-2 имеет электромагнит 6 (рис. 2) и кронштейны 1, 
2, 3, 4 с роликами для установки решетки в поворотном столе-шта- 
THBe. 

Решетка PYB-3 имеет защелку | (рис. 3) для фиксации кассето- 


держателя в рабочем положении и планку 2 для фиксации решетки в 
стойке снимков. 


5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


Распакуйте ящик. Извлеченные из него детали и узлы освободи- 
те от упаковочной бумаги и антикоррозийной смазки. 

Снимите винты 26 и скобы 27, фиксирующие рамку с растром при 
транспортировании. 
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Подключите решетку к соответствующим цепям рентгенаппарата 
согласно электрической схеме (рис. 4, 5) и камеру к блоку реле 
экспозиции. 


6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 


Установите решетку под участок тела, подлежащий съемке. 

Выдвиньте кассетодержатель 15 и раздвиньте прижимы 17 в CO- 
ответствии с размером применяемой кассеты, при этом ручка 20 
эксцентрика должна быть установлена в положение «ОТКРЫТО». 

Вставьте заряженную кассету в кассетодержатель, центрируя ее 
по подпружиненным клавишам 19, сведите прижимы до упора в кас- 
сету и застопорите механизм самоцентрирования 10, повернув ручку 
эксцентрика в сторону «ЗАКРЫТО». 

Установите нормальное фокусное расстояние, указанное на растре 
решетки (обычно 100 см); фокусное расстояние может изменяться в 
пределах, указанных в инструкции пользования растром. 

Выберите рабочее поле камеры нажатнем соответствующей кноп- 

ки на пульте управления реле экспозиции. 
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Рис. 5. Схема электрическая принципиальная решетки РУВ-2: 


$1 一 микропереключатель IIM-22(MII5); Kl — реле II3-20, 220 В, 50 Гц; ҮІ — соленоид; Y2— 
электромагнит; 1--3 — 220 В, 50 Гц; 2+3 — включение высокого напряжения; 4-Е — питание Ү2. 
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